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MALDI-TOF MS'le Roseomonas gilardii Olarak Tanimlanan
Brucella melitensis: Bir Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarinin

Deneyimi

Brucella melitensis Misidentified as Roseomonas gilardii by MALDI-TOF MS:
Experience of a Clinical Microbiology Laboratory
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Ozet

Bu bildiride, kan kiltiiriinde Uretilmis Brucella melitensis’in,
VITEK® MS (bioMérieux, Marcy I'Etoile, Fransa) matriksle
desteklenmis lazer dezorpsiyon iyonizasyon ugus zamani
kitle spektrometrisi (MALDI-TOF MS) mikrobiyal tanimlama
sistemi tarafindan Roseomonas gilardii olarak yanlis tanim-
lanmasina dikkat cekilmistir. Norobruselloz 6n tanili 42 ya-
sinda erkek hastanin kan ve serum 6rnekleri, bakteriyoloji ve
seroloji laboratuvarlarinda degerlendirildi. Pozitif kan kultira
siselerinden izole edilen Gram-negatif kokobasil, VITEK® MS
tarafindan R. gilardii olarak tanimlandi; ancak VITEK® 2 Com-
pact (bioMérieux, Marcy I'Etoile, Fransa) MALDI-TOF MS mik-
robiyal tanimlama sistemiyle tanimlanamadi. Serolojik testler
bruselloz igin pozitif bulundu ve yanlis tanimlama olasiligi
icin dnemli bir ipucu oldu. izole edilen mikroorganizma dogru
tanimlama icin Ulusal Referans Laboratuvari'nda polimeraz
zincir reaksiyonu ve biyotiplemeyle B. melitensis olarak dog-
rulandi. Brusellozun endemik oldugu Ulkelerde mikrobiyolo-
ji laboratuvarlari, Brucella tirlerinin tanimlanmasi igin ticari
bakteriyel tanimlama sistemleri kullanirken dikkatli olmalidir.
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Abstract

Misidentification of a blood culture isolate of Brucella meli-
tensis as Roseomonas gilardii by the VITEK® MS (bioMéri-
eux, Marcy I'Etoile, France) matrix assisted laser desorption
ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS)
microbial identification system is herein drawn attention.
Blood and serum samples of a 42-year-old male with pre-
diagnosed neurobrucellosis were evaluated in bacteriology
and serology laboratories. Gram-negative coccobacilli from
positive blood culture bottle were identified as R. gilardii by
VITEK® MS, but it was not identified by VITEK® 2 Compact
(bioMérieux, Marcy I'Etoile, France) MALDI-TOF MS micro-
bial identification system. Serological tests were positive for
brucellosis, so it was an important clue for the possibility of
a misidentification. The isolated organism was confirmed as
B. melitensis by polymerase chain reaction and biotyping in
the National Reference Laboratory. Microbiology laborato-
ries in countries where brucellosis is endemic must be care-
ful while using commercial bacterial identification systems
for identification of Brucella spp.
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Giris

Dilinya Gzerinde en yaygin zoonoz olarak bilinen ve ul-
kemizde endemik bir infeksiyon olan bruselloz, infekte hay-
vanlarin dokularina temas veya urlinlerinin tuketilmesiyle
insanlara bulagsmaktadir (1,2). Brucella tirlerinin dogru ve
hizli tanimlanmasi, uygun tedavinin en kisa slirede baslan-
masi icin ¢cok 6nemlidir. Bu bildiride, kan kultirinde uretil-
mis Brucella melitensis'in, VITEK® MS (bioMérieux, Marcy
I'Etoile, Fransa) matriksle desteklenmis lazer dezorpsiyon
iyonizasyon ugus zamani kiitle spektrometrisi (MALDI-TOF
MS) mikrobiyal tanimlama sistemi tarafindan Roseomonas
gilardii olarak yanlis tanimlanmasina dikkat ¢cekilmesi amac-
lanmistir.

Olgu

Geceleri titremeyle ylikselen ve terlemeyle dlsen ates
sikayetiyle hastanemize basvuran 42 yasinda erkek hasta,
norolojik semptomlarin gozlemlenmesi Uzerine norobru-
selloz 6n tanisiyla hastaneye yatirilmisti. DOrt ay 6ncesin-
de taze koyun peyniri yeme Oykiisi de bulunan hastanin
ornekleri, bakteriyoloji ve seroloji laboratuvarlarinda de-
derlendirildi. Bakteriyoloji laboratuvarinda, BacT/Alert® 3D
(bioMérieux, Marcy liEtoile, Fransa) otomatize kan kultlra
cihazinda 59 saat sonunda pozitif sinyal alinan kan kultir(
siselerinden kiltir plaklarina pasaj yapildi. Bir gunlik in-
kiibasyon sonunda saf sekilde elde edilen non-hemolitik,
saydam, diz, kicglik kolonilerin Gram boyamasinda
Gram-negatif kokobasiller gorildia. VITEK® 2 Compact
(bioMérieux, Marcy liEtoile, Fransa) otomatize sistemin-
de tanimlanamayan bu bakteriler, VITEK® MS (bioMérieux,
Marcy I'Etoile, Fransa) MALDI-TOF MS mikrobiyal tanimla-
ma sistemi tarafindan R. gilardii olarak tanimlandi. Oksidaz,
katalaz ve Ureaz testi pozitif olarak tespit edildi. Eszamanli
olarak seroloji laboratuvarinda, Metser Coombs’lu Brucella
Test (MCBT) (Metserlab Biyolojik Uriinler, Istanbul, Tiirkiye)
kullanilarak serum Brucella antikor titresi 1/1280 olarak be-
lirlendi. Ayrica, Serion ELISA Classic Brucella IgM/IgG (Ins-
titut Virion\Serion GmbH, Wiirzburg, Almanya) ile Brucella
IgG ve IgM sirasiyla 95.1 iU/ml (pozitif) ve 52.0 iU/ml (po-
zitif) olarak bulundu. Ulusal Yiksek Riskli Patojenler Refe-
rans Laboratuvari’nda hastadan izole edilen bakteri susuna
polivalan Brucella antiserumuyla yapilan lam aglitinasyonu
pozitif sonug verdi. izolattan DNA ekstraksiyonu yapildi ve
Baily ve arkadaslari (3)'nca tanimlanan B4/B5 primerlerinin
kullanildigi ve Rotor-Gene® Q (Qiagen GmbH, Hilden, Al-
manya) cihazinda yapilan Brucella “real-time” polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) ile izolat Brucella spp. olarak tanim-
landi. Ayrica izolat, CO, gereksinimi, Greaz aktivitesi, H,S
olusumu, faj duyarliligi, tiyonin ve bazik fuksin duyarlihgi,
monospesifik antiserumla yapilan agliitinasyon sonucunda
gerceklestirilen biyotiplendirmeyle de B. melitensis olarak
tanimlandi (2).

irdeleme

Zoonoz etkenlerinden, B. abortus (sigir), B. suis (domuz),
B. canis (kopek, tilki) ve B. melitensis (koyun, keci), insanlar-
da gorulen bruselloz olgularinin cogundan sorumlu turlerdir
(1,2). Olgumuzun taze koyun peyniri yeme oykisl ve etken

olarak B. melitensis izolasyonu, koyun ve kecilerle B. meliten-
sis iligkisini desteklemektedir.

Brusellozda dogru taniya ulasmada, klinisyen-mikrobi-
yolog isbirligi 6nemlidir. Ayrica bruselloz, rapor edilen en
yaygin laboratuvar kaynakli infeksiyon olmasi nedeniyle la-
boratuvar glivenligi icin bruselloz stipheli 6rneklerin gonde-
riminden Once laboratuvar, klinisyen tarafindan bilgilendiril-
melidir (1). Olgumuzda, klinisyenler tarafindan nérobruselloz
on tanisiyla 6rnekler laboratuvarimiza gonderilmis ve biyo-
guvenlik prosedurlerine uygun olarak hem kultir hem de se-
rolojik testler yapiimistir.

Bruselloz tanisi, klinik 6rneklerden etkenin izolasyonu-
na veya antikor yanitinin gosterildigi serolojik yontemlere
dayanmaktadir (1). Kesin tani icin klinik 6érneklerden izolas-
yon olsa bile, bakterinin yavas tremesine bagh bildirimdeki
gecikmeler, kronik infeksiyonlarda etkenin izolasyonundaki
zorluklar, deneyimli personel ihtiyaci ve laboratuvar kaynakli
infeksiyon riski nedeniyle, serolojik testler tanida yaygin ola-
rak kullanilmaktadir (4). Ginimuzde, dogru taniya hizla ulas-
mak icin MALDI-TOF MS, otomatize sistemler ve molekiler
yontemler de kullanilmaktadir. MALDI-TOF MS, hizli, ucuz,
deneyimli personel gerektirmeyen, kullanilan cihazlarin veri
tabanlarinin giin gectikgce zenginlesmesiyle mikroorganiz-
malari cins ve tir bazinda tanimlayabilen ve bu sebeplerle
gunumauzin konvansiyonel ve molekiiler tanimlama yontem-
lerine bir alternatif olusturan nispeten yeni bir yontemdir
(5). Ancak, ozellikle nadir gortilen izolatlarda olmak Uizere,
MALDI-TOF MS ile elde edilen idantifikasyon sonuglari kon-
vansiyonel yontemlerle desteklenmeli ve gerektiginde DNA
dizi analiziyle dogrulanmalidir. Izolatimiz, VITEK® 2 Compact
otomatize sistemiyle tanimlanamazken, MALDI-TOF MS ile
Gram-negatif aerop bir kokobasil olan ve insanda nadir bir
infeksiyon etkeni olan R. gilardii olarak hatali tanimlanmis-
tir (6). Literatlirde Brucella tiirlerinin MALDI-TOF MS ve oto-
matize sistemlerle hatali tanimlandigi vertebral osteomyelit,
bakteriyemi, nedeni bilinmeyen ates ve endokardit gibi tani-
lari farkli olgular bulunmaktadir (7-10).

Ulkemiz gibi brusellozun endemik oldugu bdlgelerde kan
kiltirinde oksidaz- ve katalaz-pozitif bir Gram-negatif koko-
basil izole edildiginde ayirici tanida Brucella spp. unutulma-
malidir. MALDI-TOF MS tabanli hizli tani sistemleriyle Brucel-
la spp. tanisinin atlanabilecegi ve kesin tani icin ek fenotipik
ve/veya molekiiler testlerin uygulanmasi gerektigi g6z onin-
de bulundurulmahdir.

Cikar Catismasi
Yazarlar, herhangi bir ¢cikar catismasi bildirmemistir.
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